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l. Generalităţi 


Trusa de încercare a cablurilor denumită pe scurt "TIC" 
este o instalație de înaltă tensiune,destinatà tuturor laboratoarelor 
81 atelierelor care efectuează încercări profilactice la echipamente 
a căror tensiune de încercare nu depăşeşte 60 kVoo gi 42 kVoa, 

Trusa serveşte la depistarea cablurilor defecte şi nu 
pentru arderea defectelor în aceste cabluri, 

Trusa este transportabilă şi poate fi instalată chiar la 
locul de montare a echipamentului încercat, 

Produsul se fabrică in două variantes 

~ Trusá încercări cable - TIC 

~ Trusă încercări desoáro&toare — TIO-DRY 

2, Trusa de încerrări cable se compune din următoarele suban- 
sanbles 

- Transformatorul de înaltă tensiune 

~ Redresorul 3 

Pupnitrul de comandă‏ ہ 

~ Stanga 

= Bateria de condensatoure,nunai petru TIC-REV 

2.1, Transformatorul ce înaltă tensiune 
Caracteristici 

- puteres 880 VA 

=~ tensiune de alimentaret 2509 

„ tensiune secundară: 42 kVaa — 60 kVoc 

„ tensiune de scurtcircuit: 9,6% 

=- secțiunea netë a miezuluis 24,5 onp 

» curent de magncetizares 300 mA 

~- greutatea miezuluit 25 kg. 

=- număr de spire la bÜbina primară: 400 

- număr de spire la bobina secundară; 898 

~ inducyia in niezs 1,17 

~ curent de'itare: lo mA i 

Transformatorul este cu răcire în aer 

Iufăşurările sînt fixate pe o carcasă izolantă,din tuburi de 
pertinax, ou flenge la capete, 

Transformatorul este protejat de o carcasă din tablă,ou pereţi! 
$aterali din material izolant. | 

Digensiuni: 427/360/242 mm 

Greutatet kg. 

ٹاہ 
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2,2. Bedresorul 
Redresorul este realizat din 192 diode cu siliciu F407, 
montate cîte 12 buc pe 16 module ciroulare au oirouit imprimat. 

Pentru egalizarea tensiunijor, în paralel ou fiecare 
diodă s-a bontat un rezister de 1,5 Hohmi şi un condensator ceramic 
de 470 pF. 

Modulele circulare sînt fixate pe un suport tubular din 
pertinax, avînd între eie inele distantoare izolante, 

In serie cu Pedresorul s-a prevăzut o rezistentá de li- 
nitare,a curentului avînd 8o kohri, realizată din opt rezistori de 
cîte lo Kohmi 1W, Această rezistență este mentatá pe al saptespreze- 
oelea nodul oircular, mM 

Tot acest ansamblu este închis întrun tub de pertinax 
ou digneirul exterior de 145 mn.lung de 500 um, gi închis la capete 
cu Gapace izolante, fixate cu guruburi, 

Crracteristicile redresorului sínti 

~ tensi'nea nominală: 60 kV 

„ tensiune inversă do luorut 120 kV 

~ Cădu-e de tensiune dircctá,la un curent de 2omA, l4oV 

- tensiune inversă maximă admisibilăe 163,7 kV 

~ rezirtenţa inversă totală; 300 Mohmi 

¬ Curent maxim admisibil: 0,84 

- poziţia de funcționare: verticală 

Dinensiuniș 

~ lungime 500 mm 
~ diametrul 145 mn 
کے‎ greutate kg * 

legătura cu transtermatorul se realizează direct prin 
Íngurubarea redresorului la borna de“ înaltă tensiune, Hedresorul se 
poate monta la transforrator în amoele sensuri, pentru schimbarea poz 
larităţii tensiunii continue de încerocre, 

2.3. Pupitru de conanâă S 

Pupitrul de cenandá este realizat într-o castă tipizată 
"Metroset” gi conţine elementele de cunandá, semnalizare,násurá și 
protecţie, 

Elementele de comandă 
- întrerupător de reţea 
- buton de anclangare a tensiunii înalte 
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3. Punerea in funcțiune si exploatare 


Pentru efectuarea încercărilor,trusa se pregăteşte astfel 

Transformatorul de înaltă tensiune se așează în apropie- 
rea echipanentului ce se încearcă, 

Se fixează redresorul, prin înşurubare,la borna de IT a 
transforuatorului, 

Se ingrádegte zona de încercare, 

Se leagá la centura de pămînt bornele de pănîntare,de la 
transformator şi de Ja pupitru. 

Se stabilegte legătura între pupitru şi transformator,prii 
intermediul cablului cu mufá. Un capăt al acestui cabln este fixat 
permanent la pupitru, 

Se introduce corionul de alimentarea pupitrului în priză, 

Se închide întrerupătorul de rețea. Ge va aprinde becul 
verde Care 86 851178253 prezenţa tensiunii reţelei, 

Be apasă Butonul "ANCLANSARE" prin care se comandă alimen 
Vaza íransforuatorului de IT,aprinderea becului roșu şi stingerea 
becului verde, 
| Pentru a evita apariţia brusaă a tensiunii înalte,anclan- 
garea nu are loo dacă cursorul autoiransformatorulu. nu este pe poziţii 
zero, 

Cenutatorul Cl se trecc pe poziția 1684۸ continuu sau alte 
nativ. 

Pentru obținerea teusiunii înalte ss roteşte uşor cursorul 
autotransfornatorului, Tensiunea înaltă se citeşte pe kilovoltmetru. 

Ca cursorul autotransfcrmaterului la capătul cursei, 

lovoltnetrul arată 60 kV cînd comutatorul este pe poziţia "continuu" 
Bí 42,5 kV cînd este pe "alternativ", 

Pentru măsurarea curentului debitat,trusa are trei scări 
pentru curent continuu gi trei pentru alternativt:'2-5 si lo mA.Pentru | 
itirea curentului se apasă butonul B, care protejează instrumentul. 

Tensiunea înaltă se întrerupe prin acționarea butonului 
ECLANSARE" &ndiferent de poziţia cursorului autotransformatorului. 
a dispariţia tensiunii înalte,se stinge becul roşu si se reaprinde 
eoul verde, 

La depăşirea curentului noninal,4À $n înfăgurarea primară 

transfornatorului, acţionează protecţia care întrerupe tensiunea 
naltă, 
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După întreruperea tensiunii înalte,echipanentul încercat 
se descarcă de sarcina acumulată,cu ajutorul stăngii și numai după 
aceea se poate deconecta. 

In cazul încercării desocărcătoarelor instalația se conple- 
tează ou bateria de condensateare, care se conectează întrs borna pluk 
a raur-sorului (sau minus cînd sd măsoară pe polaritate inversă) şi 
masă, 

4. Instructiuni de tehnica securităţit muncii 

= La utilizarea trusei se vor respecta normele de protec tiÈ 
a muneii,privind măsurătorile la. înaltă tensiune, 

« legătura la centura de 88م‎ a transformstorului şi a 
pupitrului este obligatorie, 

5. Conditii de transport si depozitare 

Pupitrul şi redresorul se transportă numai într-un ambalaj 
corespunzător, | 

Truca poate suporta,în timpul t: unsportului, vibrații ou 
apn itudines pînă la 1,5 mm si frecvență de 3o Hz. 

6, Termen de garangie | 

Base luni de la data iivràárii,cu respectarea instrucțiuni- 
lor de e:.ploatare gi transport, 
7. Livrare marcare 

Instalaţia se livrează însoţită de- 
e carte tehnică 
„ buletin de verificare 
= pe pupitru şi carcasa transformaterului se fixează etich 
pe care se scrie: | 
j PIC - 6o ٥ 
Putere 882 VA. 
Pe tubul redresorului se maroheazá cu vo 
sea eleotroizolantü semnul de redresare si săgeata pentru tensiune 
înaltă. - 
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